Bedienungs- und Montageanleitung

Kleintierseziertische

Typ: KST 100 X 75 — XXX
KST 120 x 75 — XXX
KST 150 x 75 — XXX
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1 Allgemeiner Betrieb
Der Beistelltisch ist absolut wartungsfrei. Die Wartung beschrankt sich auf folgende
Punkte:
= RegelmaRige Reinigung des kompletten Tisches
= Die Rader des Waschtisches konnen festgestellt werden. Achten Sie darauf, dass
alle Rader guten Kontakt zum Boden haben, damit der Tisch nicht wackelt, falls der
FufBboden nicht exakt eben ist.
= Uberprufen Sie regelmaRig, ob alle Schrauben festgezogen sind.

Eine anderweitige Benutzung der Kleintierseziertische ist nicht zulassig wie z.B.:
= Zum Transport von Personen
= Verwendung als Steighilfe
= Verwendung als Hubhilfe

Eine anderweitige Benutzung des Beistelltisches ist nicht zulassig. Bei Verstol3 erldschen
die Betriebserlaubnis sowie jeglicher Gewahrleistungsanspruch.

Ziehen Sie die Stange heraus und heben
Sie den Tisch an.

Achtung: Halten Sie den Oberaufbau
immer mit einer Hand fest und stellen Sie
sicher, dass sich darunter nichts verhakt
hat.

2 Pflegehinweise fur Edelstahl

2.1 Allgemeine Pflegeanweisung fir Edelstahl

Die besten Nachrichten rund um die Reinigung und Pflege von Edelstahl sind die, dass
Edelstahl nur sehr wenig Pflege bendtigt und Verunreinigungen meist einfach zu
entfernen sind.
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2.2 Erstreinigung / Reinigung / vorbeugende MalRnahmen

Nach dem Einbau und/oder der Montage von Geraten bzw. Mdbeln aus Edelstahl muss
eine Erstreinigung durchgefiihrt werden, damit eventuelle Verschmutzungen durch
Lagerung, Transport oder Montageruckstande entfernt werden.

Schutzfolien oder Verpackungen aus Papier bzw. Rickstande von Haftklebern miissen
nach Aufbau der Montage vollstandig entfernt werden, da sie zur Korrosion fihren
kénnen. Zur Reinigung durfen nur geeignete Reinigungsmittel (siehe unten) verwendet
werden. In der Regel wird das entsprechende Reinigungsmittel mit einem Mikrofasertuch
auf der Oberflache gleichmaliig verteilt. Hartn&ckige Verschmutzungen werden intensiver
bearbeitet, z. B. mit einem weichen Kunststoffvlies.

Danach werden Reinigungsrickstande mit klarem Wasser abgespult bzw. abgewaschen
und die Flachen mit weichen Tlchern abgetrocknet.

Schwerldsliche Ruckstande oder kleine Kratzer kdnnen mit einem geeigneten Nylon-
Schleifvlies weggearbeitet werden.

2.3 Reinigungsmittel / Reinigungshilfsmittel
Diese konnen unter der Beachtung der Anwendungshinweise des jeweiligen
Reinigungsmittelherstellers verwendet werden.

2.3.1 Edelstahlpflege / Edelstahlreiniger
Edelstahl Pflegemittel — Spezialpflege- und Schutzmittel flr Edelstahl. 400 ml Spraydose.
Artikel Nr.: 060.010.001

Vor dem Gebrauch Spraydose kraftig schiitteln, aus ca. 25 cm Entfernung aufspriihen,
kurz einwirken lassen und mit einem weichen, trockenen Tuch grtindlich abwischen.
Anschliel3end gegebenenfalls sterilisieren/desinfizieren.

2.3.2 Geeignete Reinigungsmittel
Edelstahl-Teile sollten grundséatzlich nur mit basischen Reinigungsmitteln behandelt
werden.

Das Reinigungsmittel muss auf jeden Fall frei von Salzsaure und chlorhaltigen Mitteln,
etc. sein, was zu Verfarbungen fihren kann.

2.3.3 Entkalken
Hierflr handelslbliche, flr Edelstahl geeignete Entkalkungsmittel verwenden.

2.3.4 Bursten / Schleifvlies
Birsten mit Natur-, Kunststoffborsten.
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Artikel | Artikel Nr. Kérnung MaRe

Nylon-Schleifvlies fein 060.010.002 P 1000 L x B: 200 x 115mm
Nylon-Schleifvlies grob 060.010.003 P 280 L x B: 200 x 115mm

Anwendungshinweise:
Zu beachten, sofern es sich um eine geschliffene Oberflache handelt:
Immer in Richtung des bereits vorhandenen Schleifbildes arbeiten, nie quer dazu.

2.3.5 Textilien

Textilmaterial aus Natur- und Chemiefasern.

Sehr gut geeignet sind Reinigungstextilien aus Mikrofasern, um Griffspuren von
Edelstahloberflachen zu entfernen.

Artikel | Artikel Nr. Material MaRe

Mikrofasertuch 060.010.005 80% Polyester L x B: 400 x 400 mm
20% Polyamide
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KONFORMITATSERKLARUNG
DECLARATION OF CONFORMITY

Wir KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Kohl-Str. 2A
93049 Regensburg

erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:

Gerateart: Kleintierseziertisch

Typenbezeichnung: KST 100 x 75 — F, KST 100 x 75-MH, KST 120 x 75 - F,
KST 120 x 75-MH, KST 150 x 75 — F, KST 150 x 75-MH

auf das sich diese Erklarung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder
normativen Dokument(en) Gbereinstimmt:

Technische Vorschriften: DIN EN 292 -1/-2

J ferl

Unterschrift

Regensburg, den 24.05.07
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